Anvisningar

FORSIKTIGT: Innan du anvander DermLite, lds dessa anvisningar
och bevara dem p& saker plats for framtida referens.

FORSIKTIGT: Enligt Férenta Staternas federala lagstiftning far
denna anordning endast saljas eller ordineras av en lakare.
FORSIKTIGT: DermLite har framtagits endast for externa examina-
tioner.

VARNING: Denna produkt innehaller en magnet. Far ej anvandas i
néb'rhketen av pacemakers eller andra magnetkansliga enheter eller
objekt.

DermLite DL4 ar ett smartphone-kompatibelt dermatoskop i
fickformat utformat for att visa hudlesioner med hdg forstoring och
klarhet.

Tva uppsattningar vita LED-lampor (ljusdioder) kan aktiveras
oberoende av varandra. En uppsattning ger blandfritt, korspo-
lariserat ljus genom att eliminera det reflekterande ljuset fran
huden medan den andra uppsattningen ger icke-polariserat ljus for
traditionell nedsankningsvatskedermoskopi. En speciell Pigment-
Boost™ laget ger en forbattrad bild av huden.

En hogkvalitativ lins med 10x zoom och enastdende fargkorrigering
samt reducerad bilddistorsion skapar en bild rik pa ytdetaljer.

For att underlatta anvandningen av nedsankningsvatskor och
mojliggora digital bildbearbetning ar enheten utrustad med en
indragbar kontaktplatta.

Bruksanvisning

VARNING: Titta inte direkt in i det starka LED-ljuset. Patienter
maste blunda under ansiktsundersékningar.

VIKTIGT: Ladda det interna litiumjonbatteriet i minst 4 timmar med
den medfdljande USB-laddningskabeln fore forsta anvandningen.
Information finns i avsnittet “Batteri & Laddning”.

VARNING: Om din DermLite anvands for nedsankningsvatskeder-
moskopi placerar du bara vatskan pa huden, och sedan placerar du
den utdragna kontaktplattan [FP) ovanpa vatskan. Lat inte vatskan
komma i kontakt med laddningsporten (CP).

Hall din DermLite DL4 sa att LED-lamporna &r riktade i samma
riktning som den lesion som skall undersokas. Placera enheten ca
25 mm fran huden.

Tryck pé stromknappen (P), som ligger pa vanster sida av hand-
taget, for att sld pa enheten. Eller tryck de tva ldgesknapparna
(POL & PB]) samtidigt. For att vaxla mellan icke-polariserat lage for
nedsankningsvitskedermoskopi och korspolariserat ljus, tryck pa
stromknappen (P) eller polarisering knappen (POLJ. Tryck och hall
(POL) for att vaxla mellan tva ljusstyrkenivaer. Tryck pa knappen
(PB] kort for att aktivera PigmentBoost belysning utover vitt ljus.
For att aktivera enbart apelsin PigmentBoost laget, trycker du pa
knappen (PB] under ca 1 sekund; tryck (PB] eller (POL) kort for att
avsluta laget.

Titta genom linsen med 6gat placerat ca 25-50 mm frén din Derm-
Lite. Flytta enheten narmare eller langre bort fran huden for att
erhalla onskat bildfokus. Fér dermoskopi med hudkontakt eller for
anvandning av kameran, vrid pa fokusratten (FD) for att fokusera
bilden. Positionen “0” indikerar det ideala avstandet for fotografer-
ing. For att stanga av din DermlLite trycker du pa stromknappen (P)
under ca 1 sekund eller tryck de tva lagesknapparna (POL & PB)
samtidigt. For att spara strom stangs enheten av automatiskt efter
3 minuter.

Ta bort kontaktplatta

Kontaktplattan (FP) &r fast till distansbrickan (S) magnetiskt och
kan enkelt dras ut genom att ta tag i den i kantskarorna.

Infektionskontroll och epidemiologiska lock (lceCap™)]

For att hjélpa till med kontrollatgarder mot infektioner, medféljer
fem IceCaps (IC) for engadngsbruk denna enhet. For att anvanda
dessa stracker du ut distansbrickan och spanner en IceCap over
den installerade planbrickan (FP). For att ta bort och sldnga drar
du bara av den eller drar tillbaka distansbrickan.

Okular (EP)

For att minska interna reflexioner och forbattra bildens kontrast,
samtidigt som du bidrar till att sakerstalla en perfekt 6gonplacer-
ing, kan du placera magnetiskt fasta okularet (EP) pa ovansidan av
din DermLite.

Anvandning av kameran

For att du ska kunna ansluta din DermLite DL4 till en kamera eller
smartphone, kan magnetiska adaptrar (sdsom DermLite Magneti-
Connect®) fastas pd férhojningsringen (ER). Observera att ménga
kameror behover en speciell adapter gjord av kameratillverkaren
eller ett fotoforetag.

Innan du tar bilder torkar du rent planbrickan (FP) och stréacker

ut distansbrickan (S) till lage “0". | allm&nhet kan du fa bra bilder

Svenska

genom att stalla in kameran pa automatiskt lage eller “P"-lége,
aktivera "macro”-funktionen samt avaktivera blixten. Kontakta
3GEN eller din kameradterférsaljare for mer information.

Batteri & Laddning

VARNING: Din DermLite anvander ett speciellt litiumbatteri som
bara finns tillgangligt att kopa frén 3GEN eller frén en auktoriserad
3GEN-&terforsaljare. Det &r inte under ndgra omstandigheter til-
latet att anvanda ett batteri annat &n det som &r utformat fér denna
enhet. Det kan resultera i skador pa enheten.

Denna enhet kommer med en laddningsindikator (Cl) med fyra
nivder. Nar DL4 &r paslagen och fulladdad lyser alla fyra lamporna.
Nar mindre dn 75 % av batteritiden aterstar lyser tre LED-lampor.
Nar mer an hilften av batteriet &r urladdat lyser tvd LED-lampor,
medan en enda LED-lampa indikerar att mindre an 25 % av bat-
terikapaciteten aterstar.

For att ladda din DL4, satt i den lilla USB-kontakten (MUSB) p& den
medfdljande kabeln till laddningsporten (CP) och den stérre USB-
kontakten (USB) i en USB-port. Nar den &r fullladdad kommer
enheten att tilldta ca 2 timmars kontinuerlig drift, eller tillrackligt
med strom for att bildbehandla cirka 240 skador pa 30 sekunder
per undersokning.

Efter ett hundratal laddningar kommer batteriets kapacitet att re-
duceras till den grad dar det kan vara mer lage att byta ut batteriet.
Utbytesbatterier ar bara tillgangliga frén 3GEN eller frén en auk-
toriserad 3GEN-aterforsaljare. For att ta bort batteriet (BT), ta bort
batteriluckan (BC) genom att skruva ur installningsskruven (SSC)
med den skiftnyckel som medfdljer varje DL4-ersdttningsbatteri.
Koppla ur den lilla vita batterikontakten (BP) och skjut ut batteriet
(BT). Satt i ett nytt batteri och anslut batterikontakten. Séatt tillbaka
batteriluckan (BC) och fast den med instéllningsskruven (SSCJ.

Felsokning

Se var hemsida (www.dermlite.com) fér den mest aktuella fel-
sokningsinformationen. Om din DermLite behdver service, ga till
avsnittet “Service & Support” pd www.dermlite.com dar du kan
fylla i ett formular for “Ansokan om reparation”. Alternativt kon-
takta din lokala 3GEN-aterforsaljare.

Inget ljus
Ladda batteriet helt och kontrollera igen. Om problemet kvarstar
ar det mojligt att din DermLite behdver service.

LED-lampan ur funktion

LED-lamporna som anvands i din DermLite ar konstruerade att
halla i dver 100 000 timmar. Om nagon av LED-lamporna slutar
fungera behover din DermLite service.

Mekaniskt fel
Kontakta 3GEN for att arrangera service.

Skdtsel och underhall

Din DermLite ar avsedd for felfri drift. Det behdvs inte goras nagra
justeringar och ingen speciell service kravs. Forsok aldrig att
Gppna enheten av ndgon annan anledning an batteribyte.

Rengdring och sterilisering

Utsidan av din DermLite kan rengoras eller desinficeras genom att
torka av den med isopropylalkohol (70 % vol.). Anvénd inte alkohol
eller desinfektionsmedel i de optiska delarna av enheten. Anvand
inget slipmedelsmaterial pa ndgon del av utrustningen eller sank
ned enheten i vatska. Autoklavera inte.

Rengdring av objektiv och polarisatorer

Objektivet och polariseringsfiltret bor behandlas som hdgkvaliteta-
tiv fotoutrustning och bor rengéras med standardutrustning for
rengdring av objektiv och skyddas fran skadliga kemikalier.

DermLite DL4-komponenter inkluderar:

Tjugofyra 3 mm lysdioder, 30 mm linssystem med 10x forstoring,
korspolariserad och icke-polariserad belysning, indragbar plandis-
tansbricka med 10 mm skala, magnetisk okular, silikonhylsa,
laddkabel, 5 ishylsor.

Garanti
5 ar for delar och arbete.

Serienumret ar ingraverat i éverdelen pd DL4 och foretagsinforma-
tionen finns pd batteriet.



